Azienda Sanitaria Locale Avellino
Via Degli Imbimbo 10/12 83100 Avellino

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura ed installazione di Sistemi Laparoscopia Endoscopia e
Lampade Scialitiche PP.0OO. Asl Avellino

VERBALE n. 4

L'anno 2021 addi 10/12/2021 ore 13.00 presso la sede ASL Avellino — UOC Provveditorato si riunisce in
seduta riservata la Commissione Tecnica nominata con delibera n° 1893 del 09/11/2021 per 'esame della
documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti alla gara in oggetto e per |'attribuzione del
punteggio tecnico;

Sono presenti:

Dott. Luigi Pasquale - Presidente
Dott. Maurizio Ferrara- Componente
Dott. Ruggero landoli- Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Giovanni Andreottola;
PREMESSO

- che con Verbale del seggio di gara n. 1 si & proceduto all'apertura delle Buste Amministrative
presentate dalle ditte concorrenti ed all’archiviazione dei file ivi contenuti su supporto informatico;

- che con verbale n. 2 del 11.11.2021 il seggio di gara, in seduta riservata, ha provveduto all'esame
della documentazione ed alla verifica della regolarita della documentazione amministrativa
presentata dalle ditte concorrenti, ammettendo le stesse al successivo prosieguo di gara, Alle ore
13.30 si chiude la odierna seduta di gara demandando al RUP l'attivazione del Soccorso istruttorio
nei confronti della ditta M. Tek al fine di acquisire la documentazione integrativa;

- che con verbale n. 3 del 10.12.2021 la Commissione tecnica ha proceduto, in seduta pubblica
virtuale, allo sblocco delle offerte tecniche in piattaforma SIAPS ed alla constatazione della presenza
della documentazione prevista dal disciplinare di gara;

Tutto cio premesso

La Commissione tecnica in seduta riservata procede allesame delle offerte tecniche presentate,
relativamente al lotto 1, dai seguenti operatori economici: PENTAX ITALIA S.R.L ed OLYMPUS ITALIA SRL

A seguito di esame di tali offerte la Commissione Tecnica attribuisce i seguenti punteggi:

Lotto 1: Fornitura ed installazione di n. 4 sistemi a colonna per video endoscopia

CRITERI DI OLYMPUS ITALIA SRL PENTAX SRL
VALUTAZIONE
Caratteristiche commissario Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio ottimo ottimo ottimo Giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
relative al video
processore Coefficiente 1 1 1 Coefficiente 0,50 0,50 0,50
gp))untegglo max Media 1 Media coefficiente | 0,50
coefficiente
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punteggio 7 punteggio 3,50
Caratteristiche commissario | Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio ottimo ottimo ottimo Giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
relative alla
fonte di luce Coefficiente | 1 1 1 Coefficiente 0,50 0,50 0,50
(punteggio max - —
3) Media 1 Media coefficiente | 0,50
coefficiente
punteggio 3 punteggio 1,50
Caratteristiche commissario | Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio ottimo ottimo ottimo Giudizio buono buono buono
relative al
monitor(punteg Coefficiente | 1 1 1 Coefficiente 0,75 0,75 0,75
gio max 3) - - —
Media 1 Media coefficiente | 0,75
coefficiente
punteggio 3 punteggio 2,25
Caratteristiche commissario | Dott. Dott. Ferrara | Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio buono buono buono Giudizio buono buono buono
relative al
sistema di Coefficiente | 0,75 0,75 0,75 Coefficiente 0,75 0,75 0,75
acquisizione e - - —
) . Media 0,75 Media coefficiente | 0,75
registrazione(pu .
. coefficiente
nteggio max 8)
punteggio 6 punteggio 6
Caratteristiche commissario | Dott. Dott. Ferrara | Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio ottimo ottimo ottimo | [|Giudizio buono buono buono
relative al video
colonscopi(punt Coefficiente | 1 1 1 Coefficiente 0,75 0,75 0,75
eggio max 14) - - —
Media 1 Media coefficiente | 0,75
coefficiente
punteggio 14 punteggio 10,50
Caratteristiche commissario | Dott. Pasquale | Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Ferrara landoli Pasquale Ferrara
funzionali
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migliorative Giudizio buono buono buono Giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
relative al video
gastroscopi(pun Coefficiente | 0,75 0,75 0,75 Coefficiente 0,50 0,50 0,50
teggio max 10)
Media 0,75 Media coefficiente | 0,50
coefficiente
punteggio 7,5 punteggio 5
Caratteristiche commissario | Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
tecnico Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
funzionali
migliorative Giudizio sufficiente | sufficiente | sufficiente| Giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
relative al altra
strumentazicne Coefficiente | 0,50 0,50 0,50 Coefficiente 0,50 0,50 0,50
endoscopica(pu - - —
. Media 0,50 Media coefficiente | 0,50
nteggio max 14) .
coefficiente
punteggio 7 punteggio 7
Servizio commissario | Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
assistenza post- Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
vendita(puntegg
io max 4) Giudizio sufficiente | sufficiente | sufficiente||Giudizio sufficiente sufficiente sufficiente
Coefficiente 0,50 0,50 0,50 Coefficiente 0,50 0,50 0,50
Media 0,50 Media coefficiente | 0,50
coefficiente
punteggio 2 punteggio 2
Ulteriori commissario | Dott. Dott. Dott. commissario Dott. Dott. Dott. landoli
elementi Pasquale Ferrara landoli Pasquale Ferrara
migliorativi(pun
teggio max 7) Giudizio sufficiente sufficiente | sufficiente||Giudizio ottimo ottimo ottimo
Coefficiente . | 0,50 0,50 0,50 Coefficiente 1 1 1
Media 0,50 Media coefficiente | 1
coefficiente
punteggio 3,5 punteggio 7
Totale 53 Totale 44,75

La Commissione tecnica procede quindi all’esame delle offerte tecniche presentate, relativamente al lotto 2,
dai seguenti operatori economici: M.END.EL srl, MOVI spa, OLYMPUS ITALIA srl
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Lotto 2: N.1 sistema a colonna per video endoscopia urologica completa di tutta la strumentazione
endoscopica accessoria
CRITERI DI M.END.EL srl MOVI spa OLYMPUS ITALIA srl
VALUTAZIONE
Cara-tteristiche ® 3 3o T o g9 2 g sol|lag|sy ® g T o g9
tecnico © 3 g a S 2 g o 3 £ z|32|aa| o3| 8= 3 & a g
- 3 €’ & e - 3 s |5 |e 3| 5" 5 g -
funzionali 7 o o = & [ LY = o o oY =
w m w ™ wv m
migliorative
relative al Giudizi | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizio sufficien | suffici | suffici | Giudizi | sufficie | sufficie | sufficie
video (o] te ente ente o nte nte nte
processore
(punteggio max | Coeffici | 1 1 1 Coefficie | 0,50 0,50 0,50 Coeffic | 0,50 0,50 0,50
10) ente nte iente
Media 1 Media 0,50 Media 0,50
coeffici coefficien coeffici
ente te ente
punteg 10 punteggi 5 punteg 5
gio o gio
Caratteristiche = s - - - —
\ 38| 59| 39| zg| 38| 8| 79| 55| 38| 35| 78| T8
tecnico 3 8 = 3= 2= 3 8 = 3 & a 3 8= - a g
- 3| ¢g° g N 3| g ° g e 3| g° S g °
funzionali & o o = @ o o = =z o o =
. ) & o S m E& (¢}
migliorative
relative alla Giudizi | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizi | sufficie | sufficie | sufficie | Giudizi Buono Buono Buono
fonte di luce o o nte nte nte o
(punteggio max
5) Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,50 0,50 0,50 Coeffici | 0,75 0,75 0,75
ente ente ente
Media 1 Media 0,50 Media 0,75
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg 5 punteg 2,5 punteg 3,75
gio gio gio
Caratteristiche
} 8 | &9 S s s | g ¢8 g g g g g s g
tecnico 3 2 = = = 3 8 = = = 3 a8 = = =
. : 3 e ° L £ 3 c . — 3 [ ' —
funzionali ) o @ o @ o @ ) & o @ m
©n m = 3 © ™ 3 3 17 ) 3 3
migliorative 2 3 g 2 3 & S 2 &
. o S = o o = o Y =
relative al
monitor(punte Giudizi Ottimo | Ottimo Ottimo Giudizi Buono Buono Buono Giudizi Buono Buono Buono
ggio max 5) o o o
Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,75 0,75 0,75 Coeffici | 0,75 0,75 0,75
ente ente ente
Media 1 Media 0,75 Media 0,75
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg | 5 punteg 3,75 punteg 3,75
Commissione tecnica ( \,
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gio gio gio
Cara.tterlstlche 59 3 T %_J o 5 g T o T %_, o 5 3 3o T 9 %_, °
tecnico 3 - 3 & aa 3 8 a 3 = a2 3 a8 a 3 & o =
N 3 c EO o - 3 c ° g e - 3 c - s S
funzionali & 8 o = & [ o = 7 o, o =
P o o S o ] ®
migliorative = = =
rfelatlve al_ Giudizi Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizi sufficie | sufficie | sufficie | Giudizi Ottimo | Ottimo | Ottimo
sistema di o o nte nte nte (o}
acquisizione e
registrazione(p | Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,50 | 0,50 | 050 | Coeffici | 1 1 1
unteggio max ente ente ente
13)
Media 1 Media 0,50 Media 1
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg 13 punteg 6,5 punteg 13
gio gio gio
Cavteristiche | 285 F3g| 39| g9 | 68FRs| ¥ || 88FFg| 8|88
tecnico % 3 2 % Iz o = 5 3 - 3 = o= 5 3 - S a o =
ionali © 3 s 57 e 5 3 i S o 5 3 c I o
funzionali = o o = = o o = = o o =
migliorative Giudizi | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizi | sufficie | sufficie | sufficie | Giudizi sufficie | sufficie | sufficie
relative alla o o nte nte nte o nte nte nte
strumentazione
endoscopica(pu | Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,50 0,50 0,50 Coeffici | 0,50 0,50 0,50
nteggio max ente ente ente
20)
Media 1 Media 0,50 Media 0,50
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg 20 punteg 10 punteg 10
gio gio gio
Servizio ¥ g v g palle] T O @ a v g n g T O w o o) pulio) T O
= o] Y] o o = 0 o ® = 3 0 Y ® o
assistenza post- o 3 2 g8 = 22 o 3 2 8 32 28 o 3 2 2 33 2 2
i a c H 5 . °_ - 3 5 - s - 9— . 3 5 4 s - g -
= s = 2 = S =
vendita(punteg a 2 a = a o
gio max 7)
Giudizi Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizi sufficie | sufficie | sufficie | Giudizi Buono Buono Buono ’
o o nte nte nte o
Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,50 0,50 0,50 Coeffici | 0,75 0,75 0,75
ente ente ente
Media 1 Media 0,50 Media 0,75
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg | 7 punteg | 3,5 5,25
gio gio
Ulteriori 0o p VO mn o = D o o P Do m = L o b T bl TR
3, O o) o o 3 O 5 9 o g o 9 3 O 5 9 s g o 9
elementi 3| 25| 55| 38|83 %8| 352|3g|°3| g5 32| 23z
N 3 e ¢ I o 3 c g0 o - 3 c E o
migliorativi(pun z = U = @ o o = ) L o =
teggio max 10) — -
Giudizi | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Giudizi limitat limitat limitat Giudizi sufficie | sufficie | sufficie
. /N
. . . I
Commissione tecnica ) / /1
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[¢] o o [} o o nte nte nte
Coeffici | 1 1 1 Coeffici | 0,25 0,25 0,25 Coeffici | 0,50 0,50 0,50
ente ente ente
Media 1 Media 0,25 Media 0,50
coeffici coeffici coeffici
ente ente ente
punteg | 10 punteg | 2,5 punteg 5
gio gio gio
Totale M.END.EL srl 70 MOVIspa 33,75 OLYMPUS ITALIA srl 45,75

La Commissione si aggiorna a prossima seduta riservata per proseguire la valutazione delle offerte tecniche
e l'attribuzione dei punteggi tecnici relativamente agli altri lotti di gara 3-4-5

| Lavori terminano alle ore 15,00

Di quanto precede é redatto il seguente verbale che, costituito da 6 pagine, viene confermato, letto,
firmato e sottoscritto dalla Commissione Tecnica come segue:

Dott. Luigi Pasquale Z/ C?M

Dott. Maurizio Ferrara

Dott. Ruggero landoli /v ﬂ ‘
/ ? Y\LA /‘/(Q‘b : ﬂ@\
Dott. Giovanni Andreottola / l / .
Vaanul
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